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흉부 X선 영상에서의 전역 및 지역 특성을












본 논문은 흉부 X-선 기반으로 전역적 특성을 고려한 1차 영역 분할과 지역적 특성을 고려한 2차 영역
분할을 결합한 폐 영역 분할 방법을 제안한다. 1차 영역 분할은 랜드마크 기반의 학습 데이터를 사용하여
생성한 모델을 기반으로 일정 형태를 유지하며 경계선을 탐색하는 능동 형태 모델을 적용하였다. 2차 영역
분할은 국부 영역에 대하여 에너지를 산출하고 에너지가 최소가 되는 윤곽선을 탐색하는 국부 영역 기반
윤곽 모델을 사용하였다. 마지막으로 정확도를 평가하기 위해 5장의 영상을 전문가가 수동으로 분할한 영역
과 제안한 방법을 통해 분할된 영역의 결과에 대한 다이스 계수를 계산하였으며, 유사도는 95.33%±0.93%로
나타났다. 효과적인 영상 분할 방법은 흉부 x-ray 영상에서 더 정확한 초기 진단과 예후 추정을 위한 컴퓨터
보조 진단 시스템의 개발에 필수적인 요소가 될 것으로 기대한다.
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ABSTRACT
In this paper, we propose a new lung segmentation method for chest x-ray images which can take
both global and local properties into account. Firstly, the initial lung segmentation is computed by applying
the active shape model (ASM) which keeps the shape of deformable model from the pre-learned model
and searches the image boundaries. At the second segmentation stage, we also applied the localizing
region-based active contour model (LRACM) for correcting various regional errors in the initial
segmentation. Finally, to measure the similarities, we calculated the Dice coefficient of the segmented
area using each semiautomatic method with the result of the manually segmented area by a radiologist.
The comparison experiments were performed using 5 lung x-ray images. In our experiment, the Dice
coefficient with manually segmented area was 95.33%±0.93% for the proposed method. Effective
segmentation methods will be essential for the development of computer-aided diagnosis systems for
a more accurate early diagnosis and prognosis regarding lung cancer in chest x-ray images.
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1. 서 론
최근 의료 기기 기술의 발전은 환자의 정교한 구
조적 인체 영상을 획득할 수 있게 해주고 있으며, 이
전에 비해 개선된 화질 및 해상도를 가지는 영상을
제공해 주고 있다. 또한 한 번에 대량의 데이터를 제
공할 수 있게 됨으로써, 질병의 조기진단 및 정확한
진단에 도움을 주고 있다. 그러나 이에 따른 부정적
인 측면도 동시에 존재한다. 과도하게 많은 양의 영
상 데이터는 오히려 판독의사로 하여금 업무에 부담
을 느끼게 하고 스트레스를 유발함으로써, 오진의 가
능성을 높이는 부작용을 초래할 수 있다.
이러한 경우에 컴퓨터 보조 진단(Computer aided
diagnosis, CAD) 시스템의 도입은 객관적이고 일관
성 있는 결과를 의사에게 제공하여 오진의 감소를
기대할 수 있게 해준다[1]. 컴퓨터 보조 진단 시스템
은 다양한 의료 기기로부터 획득한 영상을 컴퓨터에
입력하여 병변을 검출하고, 병변의 특성을 분석한 결
과를 토대로 이상부위를 나타내고 의사결정을 위한
참고의견을 제시함으로써 의사가 효율적인 진단을
내리게 도와주는 시스템이다. 이 시스템은 독립적으
로 사용되는 것은 아니나, 의사의 판독 이후의 2차
판독에 활용되어 의사가 놓칠 수 있는 병변을 확인
할 수 있으므로 진단의 정확도를 높이는 역할을 수행
한다. 최근 컴퓨터 보조 진단 시스템의 임상적 유용
성이 입증되면서 다양한 분에에서 이에 대한 연구
및 상용화가 이루어지고 있다.
컴퓨터 보조 진단 시스템에서 성능을 평가하는데
고려되는 요소들 가운데 병변 검출 및 분할의 정확도
는 그 중요성이 크다. 분할은 영상 전체가 아닌 한정
된 병변에 대한 분석을 위하여 병변을 포함하는 영상
배경으로부터 병변을 추출하는 것이다. 예를 들어
X-선을 통해 획득한 영상에서 폐를 분석하고자 하는
경우 신체 외곽의 배경부분과 폐를 제외한 신체의
부분은 관심 대상이 아니므로 제거되어야 하고, 관심
대상에 대해서만 정확한 분석이 이루어져야 한다. 다
시 말해 관심 구조물만을 분할 및 추출하는 작업이
선행되어야 한다. 뿐만 아니라 이러한 병변 분할 작
업은 저장 공간의 효율적인 관리, 분석 소요 시간의
단축 등을 위해서도 필수적이라 할 수 있다.
컴퓨터 보조 진단 시스템에서 주로 사용되는 분할
알고리즘은 영상 화소의 밝기 정보를 사용한 분할과
오브젝트의 윤곽선 정보를 사용한 분할 방법으로 나
뉜다. 밝기 정보를 사용한 분할 방법의 경우 대표적
으로 문턱치에 의한 영상 분할과 주변 화소 밝기 값
을 비교하여 영역을 확장하는 영역 확장법(Region
growing)이 있다. 이와 같은 방법은 밝기 값만 사용
하므로 잡음이 많은 영상과 모호한 구간이 존재하는
영상의 경우 정확한 분할 결과를 얻을 수 없다는 단
점이 있다. 반면에 오브젝트의 윤곽선 정보를 사용하
는 분할 방법의 경우에는 상대적으로 수행 시간이
오래 걸리는 단점이 있으나, 잡음의 영향을 최소화하
여 정확한 분할 결과를 얻을 수 있다. 이와 같은 알고
리즘으로는 능동 형태 모델(Active shape model,
ASM), 능동 윤곽 모델(Active contour model, ACM)
등이 있다. 능동 형태 모델을 사용한 분할은 형태 및
명암 패턴 정보와 같은 사전 지식을 이용한 학습 데
이터를 사용하여 생성한 통계적 모델을 기반으로 유
동적으로 관심 오브젝트를 찾고, 형태와 외관에 대한
변이를 갖는 능동 형태 모델과의 비교를 통해 관심
오브젝트를 분할한다[2]. 능동 윤곽 모델은 Kass 등
이 제안한 방법으로 영상에서 에너지 함수를 사용하
여 에너지를 계산하고 에너지가 최소로 되는 영역을
찾을 수 있는 방법으로, 잡음의 영향을 최소화한 영
역 분할이 가능한 알고리즘이다[3]. 이러한 전통적인
접근 방법에서 더 나아가 보다 개선된 분할 알고리즘
을 개발하기 위한 다양한 시도가 보고 되어오고 있다.
van Ginneken 등은 능동 형태 모델의 오브젝트에
대한 적절한 학습 데이터 추출 방법을 제안하였으며,
분할 실험 및 검증을 통해 우수성을 입증하였다[4].
또한, 임 등은 2차원 기반의 능동 형태 모델을 확장한
3차원 기반의 모델 생성 및 분할을 제안하였고, 영역
기반의 분할법과 윤곽선 기반의 분할 기법 등과의
비교 및 평가를 통해 능동 형태 모델의 분할법의 우
수성을 입증하였다[5]. Shi 등은 능동 형태 모델을
사용하여 X-선 흉부 영상에서 폐 영역을 분할을 시
도하였으며, 폐 영역 분할의 가능성을 입증하였다[6].
또한 Xu 등이 능동 윤곽 모델의 에너지로 기울기
벡터장(Gradient vector flow, GVF)을 사용한 사례
가 있으며[7], 유사하게 Cremers 등은 외곽선과 학습
된 형태의 외곽선과의 유사도를 고려한 능동 윤곽
모델을 제안하였다[8]. 최근에는 Lankton과 Tan-
nenbaum이 국부 영역 기반 능동 윤곽 모델 방법
(Localizing region-based active contour model,
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LRACM)을 새롭게 제안하기도 하였다[9].
기존의 컴퓨터 보조 진단 시스템에서 폐 영역 분
할 관련 연구는 X-선 영상에 비해 명암의 대비가 강
하고 인체의 구조가 명확한 컴퓨터단층촬영(Com-
puted Tomography, CT) 영상을 사용한 연구가 상
대적으로 활발하게 이루어져왔다. 컴퓨터단층촬영
영상에서 폐 영역 분할 연구로는 임 등이 3차원 영상
을 사용하여 자동으로 폐 영역을 분할하는 방법을
제안하였고[10-11], Hu 등과 De Nunzio 등도 이 영
상을 사용한 폐 영역 분할 방법을 제안한 사례가 있
다[12-13]. 그러나 이 방법들은 3차원 기반의 영상에
서 우수한 분할 결과를 도출하였으나 흉부 X-선 영
상과 같이 경계가 불명확 경우에는 분할에 한계가
있다.
흉부 X-선 영상은 타 의료영상에 비해 명확하게
구조가 나타나지 못하고, 환자마다 늑골, 심장, 혈관
의 구조가 상이한 양상을 나타내므로 폐의 명함도
레벨의 분포가 불명확하여 정확한 분할이 어렵다. 또
다른 특징으로 X-선 영상은 영상의 모델링이 영상기
기에 의한 가산성 잡음(Additive noise)과 적산성 잡
음(Multiplicative noise)으로 이루어지므로 기본적
으로 영상 내에 많은 잡음이 포함되어 있고 이로 인
해 정확한 영상 분할이 어렵다[14-15].
흉부 X-선 영상에서의 폐 영역 분할을 위한 연구
로써 장 등은 명암 레벨 지도를 이용한 폐 영역 검출
을 시도한 바가 있으며, van Ginneken 등은 신경망
알고리즘을 사용한 폐 영역 분할을 시도한 적이 있
다. 하지만, 이 방법의 경우에는 영상을 전역적인 시
점에서만 해석하여 분할을 시도하여, 지역적인 영역
의 특징을 배제한 분할 방법이라는 한계점이 존재한
다[16-17].
이러한 기존 X-선 영상에서의 폐 분할 방법들의
문제점을 해결하고자 본 논문에서는 흉부 X-선 영상
의 특성을 고려하여 폐 영역을 분할하고자 전역 및
지역 영역의 특징을 모두 고려한 영상 분할을 제안한
다. 본 논문의 구성은 다음과 같다. 2장에서는 연구
재료와 능동 형태 모델 및 국부 영역 동적 윤곽 모델
기반의 제안 분할 방법에 대해 상세히 기술하며, 3장
에서는 제안한 방법의 성능 검증을 위해 수행한 테스
트 결과를 제시한다. 마지막으로 4장에서 결론을 맺
는다.
2. 연구 재료 및 연구 방법
2.1 연구 재료
본 논문에서 사용된 영상은 강남 세브란스 병원에
서 획득된 20명의 환자의 흉부 X-선 영상으로
620×750 해상도의 DICOM 영상이다. 이 중 15장은
폐 영역 모델 생을 위한 학습 데이터 생성에 사용하
였으며, 5장의 영상은 분할 테스트를 위해 사용하였
다. 영상 선별 기준은 그림 1와 같이 환자를 정면에서
촬영한 영상이며 다양한 폐 형태에 대한 학습 데이터
생성 및 실험을 위하여 남녀와 연령은 구분하지 않았
다. 그리고 학습 데이터 생성 및 테스트를 위한 소프
트웨어 개발 도구로는 Microsoft Visual C++
(Microsoft, Redmond, USA)이 사용되었으며, 각종




그림 1. 다양한 형태의 폐 영역
2.2 제안 알고리즘의 특징
흉부 X-선 영상의 경우 환자마다 다른 모양의 늑
골과 심장, 혈관과 같은 주변 기관으로 인하여 명함
도 레벨의 분포가 불명확하며, 영상 내의 잡음으로
인해 일반적으로 영상 분할에 많이 이용되는 영역
확장법이나, 문턱치를 사용한 이진화 등의 화소 기반
방법들을 손쉽게 적용하기가 어려운 경우가 많다. 또
한, 능동 윤곽 모델을 사용한 분할 방법의 경우 경계
를 정확하게 잡을 수 있다는 장점은 있으나, 에너지
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그림 2. 전체 순서도
의 최소점을 계산하기까지의 연산과정이 복잡하여
수행시간이 많이 걸린다는 단점과 초기 형태를 사용
자가 지정해야 한다는 단점이 있다.
본 논문에서는 전역 및 지역 영역의 특징을 모두
고려함으로 영상 분할의 정확도와 수행 속도를 향상
시키고자 한다. 우선, 기존에 폐 영역 분할에 흔히
사용되는 방법인 능동 형태 모델을 통해 1차 후보
영역 분할을 수행하고, 국부 영역 기반 능동 윤곽모
델을 이용하여 경계선을 개선한다. 그림 2는 본 연구
에서 제안한 방법을 나타낸 것으로 전처리 단계를
수행과 1차와 2차 분할로 나누어지며, 1차 분할에서
필요한 학습데이터 생성 단계로 구성된다. 화살표는
데이터의 흐름을 나타낸 것으로 영상 데이터는 전처
리 단계를 거쳐 1차 분할과 2차 분할에 각각 전달되
고, 학습 데이터는 사전에 분할한 폐 영역에서 랜드
마크를 추출하고 주성분분석을 통해 모델링 한 데이
터를 1차 분할에 전달하는 것을 나타낸다.
2.3 통계적 폐 영역 모델 생성
능동 형태 모델은 1994년에 Cootes 등이 제안한
방법으로, PDM(Point Distribution Modules)을 사
용하여 다양한 형태에 대해 학습하고 검출하고자 하
는 것으로 주성분분석(PCA)를 통해 분석을 수행한
다. 주성분분석을 통해 얻은 고유벡터와 고유값을 이
용하여 객체의 변화 정도를 계산하고, 새로운 영상을
입력하였을 때, 에지 정보를 이용하여 형태가 변할
수 있는 정도를 유지하면서 찾는 방법이다[18]. 이
방법은 크게 학습 단계와 탐색 단계로 두 단계로 분
류된다. 학습 단계는 일반적으로 수동적인 방법을 사
용하며, 사람의 경험적 지식을 통해 일정한 패턴을
특징점으로 하여, 랜드마크를 생성한다. 랜드마크는
물체와 배경의 경계에 위치하는 것이 중요하다. 예를
들어 그림 3은 폐 영역과 다른 장기간의 경계에 랜드
마크를 설정하는 예시이며, 이와 같이 한 방향으로
일정한 간격의 랜드마크를 생성해 주어야 한다.
본 논문에서는 학습 데이터 생성을 위한 방법으로
사용자가 사전에 수동으로 분할한 이진 영상 정보를
사용하여 자동으로 모서리가 되는 영역을 찾아 특징
점을 설정하고, 이 점들 간의 사이를 15개의 특징점
으로 보간(Interpolation)하여 랜드마크를 생성한다.
그림 4는 학습 데이터를 생성하는 과정을 나타낸 것
이다.
그림 5는 본 논문에서 사용 학습 데이터를 나타낸
것으로 (a)는 영상에서 수동으로 분할한 영역을 나타
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그림 3. 폐 영역 학습을 데이터 생성을 위한 랜드마크 설정
그림 4. 학습 데이터 생성 과정
낸 것이며, (b)는 (a)를 중첩한 그림이다. 이와 같이
환자 마다 폐의 크기 및 형태가 다양하기 때문에 폐
를 구성하는 랜드마크의 편차를 하나의 모델로 구성
하기 위하여 랜드마크 집합 에 대하여 다음과 같이
수행한다.
랜드마크 집합  에 식(1)로 평균
형태를 취하고, 이를 식(2)에 따라 공분산 행렬을 구
한 후 공분산 행렬의 고유 벡터(eigen-vector) 와
고유 값(eigen-value) 를 구한다. 평균 형태에서 고
유벡터들의 선형 조합으로 변형된 새로운 모델
 ϕϕ  ϕ 이라 할 때, ≈가 되며, 는 식
(3)으로 정의된다. 이때, 는 에서 큰 값을 갖는
개의 고유 값에 대응하는 고유 벡터를 취하여 구성










   (2)








생성된 모델의 좌표들은 식(5)의 로 표현되고,
이 벡터는  차원이므로  차원공간에서 한 점으
로 표현될 수 있다.
        (5)
 개의 학습 데이터는  차원 공간에서 개의
점으로 사상된다. 여기서  개의 점은 허용 가능 영
역에 존재한다고 가정할 때, 이 영역에서의 모든 점
들은 서로 유사한 형상을 형성하게 된다. 유사정도는
두 점 사이의 유클라디안 거리(Euclidean distance)
가 짧을수록 더욱 유사한 형상이 된다. 유클라디안
거리는 식(6)로 표현된다.
       (6)
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(a) 학습 데이터 영역 (b) 중첩한 학습 데이터
그림 5. 학습 데이터
그림 6. 능동 형태 모델 적용 결과
       (7)
식(7)의 가중치(Weighted) 행렬 는 학습 데이터
집합에서의 랜드마크 점들이 잘 변하지 않게 하는
역할을 하게 되며, 점의 가변량에 대한 주요 구동
성분(Driving principals)을 구하기 위하여 주성분 분
석기법(Principal component analysis, PCA)를 적용
한다[19].
2.3 능동 형태 모델 영상 분할
폐를 탐색하는 과정은 모델을 구성하는 각 점의
특징을 이용하여 경계선을 탐색하는 과정과 점들의
전체적인 형태의 허용범위 내로 조정하는 과정의 두
단계로 구분된다. 경계를 탐색하는 과정은 입력 영상
에서 폐 형태를 구성하는 각 점에 인접한 점들에서
특징을 추출하고 모델의 대응하는 점의 특징과 비교
하여 가장 비슷한 특징을 갖는 위치로 각 점이 독립
적으로 이동한다. 그리고 이동되는 각 점은 허용 가
능 영역 내에서만 가능하므로, 이를 조정하는 단계를
거치게 된다.
능동 형태 모델은 폐 영역의 좌측과 우측을 구분
하여 두 차례 수행하여 결과를 획득한다. 이때 사용
되는 학습 데이터는 좌측과 우측으로 구분된 두 가지
데이터를 각각 수렴하여 결과를 획득한다. 그림 6은
능동 형태 모델을 사용하여 획득한 좌ㆍ우 폐 영역
분할 결과이며, 이를 합쳐서 획득한 폐 영역을 1차
폐 영역 분할이라 하며, 이는 다음 단계에서 국부 영
역 기반 능동 윤곽 모델에 사용되는 초기 마스크에서
사용된다.
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2.4 국부 영역 기반 능동 윤곽 모델
지역적 특성을 고려한 분할인 2차 폐 영역 분할은
1차 폐 영역 분할을 통해 획득한 영역을 국부 영역
기반 능동 윤곽 모델의 초기 마스크로 사용하여 폐
영역의 경계선을 보정한다. 이 방법은 영상의 배경과
전경을 작은 국부 영역으로 묘사한다[9]. 국부 에너
지를 최적화하기 위하여, 윤곽선 상의 각 점들을 독
립적으로 고려하고 반복단계마다 각각의 국부 영역
에서 에너지를 최소화하기 위하여 윤곽선을 이동시
켜 나간다. 이 국부 에너지들은 국부 영역의 이웃들










     (9)
식(8)에서 파라미터  는 입력 영상이며, Ω는
에 대한 고유 인덱스이다. 반경 을 가지는
는 국부 마스크를 의미한다. 이때 은 오프젝
트의 크기를 고려하여 초기 마스크의 넓이()와 높
이()에 대해 × 과 같이 정의된다.
첫 번째 항은 포괄적인 에너지 함수로써, F는 윤곽
선 상의 각 점에서 주어진 모델에 대한 국부적 밀착
정도를 나타내는 내부 에너지에 대한 측정 함수 이
다. 하나의 국부 에너지 측정이 수행되면 오브젝트의
경계범위를 탐색하기 위해 Dirac 함수 와 곱해
진다. Dirac함수에 의해 결정된 범위 내의 모든 점
x에 대해, 국부 마스크 는 식(9)와 같이 계산되
며 F가 x에 대한 국부 영역 내에서만 동작하도록 하
기 위해 적용된다. 두 번째 항은 정규화 항으로써 곡
선의 부드러움을 유지하도록 하기 위해 사용된다. 이
를 위해 곡선의 호의 길이의 제한을 두게 되며, 이
제한은 파라미터 를 가중치로 이용함으로써 수행
된다.
또한 곡선을 오브젝트의 경계 쪽으로 당기기 위하
여 곡선 상의 각 점들마다 사전 설정된 반경  이내에
서 밝기 정보를 고려해 나간다. 반경 크기가 너무 크
거나 작을 경우 분할 오류가 발생 할 수 있으므로
수렴 속도와 반경의 크기 사이에는 적절한 trade-off
가 요구된다. 이 방법은 분할 대상 오브젝트의 오목
한 정도가 클 경우에는 적합하지 않으며 탐색 영역이
제한적인 단점이 있지만, 전역 기반 방법들에 비해
여러 다른 종류의 질감 특징을 동시에 포함하는 오브
젝트들을 다루는 데 있어서는 상대적으로 우수한 성
능을 보여주어 최근에 초음파 영상에서 갑상선 분할
등 다양한 의료 영상에 적용되고 있다.
2.5 사용자 수동 분할과의 결과 비교
본 논문에서 제안한 방법을 검증하기 위하여 수동
으로 분할한 결과와 유사도 검증을 실시한다. 유사도
검증은 일반적으로 사용되는 다이스 유사도 계수
(Dice‘s similarity coefficient)를 계산하여 비교한다.
다이스 계수는 0.0에서 1.0의 사이 값을 가지며, 두
오브젝트가 유사할수록 1.0에 가까운 값을 가진다
[20]. 다이스 계수는 식(10)에 의해 계산되며, 이 때
는 제안한 방법으로 분할을 수행한 결과이며, 는
수동으로 분할한 결과를 각각 나타낸다.




3.1 폐 영역 분할 결과
그림 7은 흉부 X-선 영상에서 본 논문에서 제안한
방법으로 폐 영역을 분할한 결과이다. 가운데 그림은
좌측 그림의 원본 영상에서 전역적인 특성을 고려한
1차 영역 분할 결과로 개략적인 폐 영역을 생성한다.
우측 그림은 2차 영역 분할의 결과로써 1차 영역 분
할 결과에서 지역적 특성을 고려하여 경계선을 개선
한 결과이다.
그림 8은 1차 영역 분할 후 2차 영역 분할에서 경
계선이 개선된 결과를 나타낸 것이다. 1차 영역 분할
시 복부와 늑골이 만나는 지점에서 늑골의 경계에
따라 분할된 형태를 움직여 분할한 잘못된 결과(좌
측)가 나타났으며, 이는 영상 촬영 시 환자의 자세에
따른 심장의 위치 변화와 복부 지방에 의해 폐 영역
아래 부분의 형태가 좁아지는 형상 때문으로 분석된
다. 또한, 1차 영역 분할에서는 늑골과 폐 영역의 경
계를 정확하게 분할하지 못하는 점이 나타났으며, 이
것은 특징 점들을 연결하여 생성한 형태로 폐 영역을
분할하여 특징 점 이외의 경계선에 대하여 고려하지
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(a) 원본 영상 (b) 1차 분할 결과 (c) 2차 분할 결과
그림 7. 폐 영역 분할 결과
(a) 1차 분할 결과 (b) 2차 분할 결과
그림 8. 개선된 분할 결과의 예
(a) 1차 분할 결과 (b) 2차 분할 결과
그림 9. 분할 오류의 예
않았기 때문으로 확인되었다. 2차 영역 분할에서는
이러한 오류들을 보완할 수 있었다. 우측 그림은 2차
영역 분할 결과를 나타낸 것으로 복부 아래로 위치한
경계선이 개선과 늑골과 폐 영역간의 경계선 개선을
확인하였다.
반면에 동일 영상의 특정 영역에 대해서는 2차 영
역 분할에서 경계선 개선이 다소 미흡한 부분도 나타
났다. 그림 9는 폐 영역과 쇄골이 만나는 영역으로
쇄골의 강한 밝기 정보와 어깨에서부터 폐 영역을
지나는 형태로 인하여 늑골과 폐 영역간의 경계선
개선이 올바르게 이루어지지 못하여 폐 영역 내부로
경계선이 나타남을 확인 할 수 있다.
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표 1. 분할 결과 비교
No 원본 수동 영역 분할
1차 영역 분할 2차 영역 분할







유사도 측정은 1차 영역 분할과 2차 영역 분할 결
과를 구분하여 측정하였다. 비교 대상은 분할자의 주
간적인 부분을 최소화하고자 3명이 각각 분할을 수
행한 결과를 중첩하여 2회 이상의 중첩된 영역을 기
준으로 하였다. 표 1는 분할 결과를 나타낸 것으로
수동 영역 분할과 1차 영역 분할을 비교한 결과와
수동 영역 분할과 다이스 계수를 비교한 결과를 나타
내었다.
본 논문에서 제안한 결과를 검증하기 위하여 총
5장의 영상에 대하여 분할을 수행하였으며, 표 1의
1부터 3번까지의 영상은 심장 영역의 간섭에 따른
우측 폐 영역의 크기에 따른 영상이고, 4번 영상은
환자의 몸이 좌측으로 기울어진 영상, 5번 영상은 환
자의 몸이 우측으로 기울어진 영상이다.
측정 결과, 1차 영역 분할 94.80%±0.73%, 2차 영역
분할 95.33%±0.93%의 결과가 나타났으며, 1차 영역
분할 후 2차 영역 분할 시 약 0.54%정도의 분할 정확
도가 향상된 것을 확인 할 수 있었다. 이것은 2차 영
역 분할이 국부적인 특성을 고려한 경계선을 개선을
목적으로 하였기 때문에 유사도 측정에서 많은 차이
를 보이지 못하였으나, 테스트 영상에서 폐 영역과
주변 장기간의 경계가 개선 된 점을 보았을 때 지역
적 특성을 고려하여 분할했다고 판단된다.
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4. 고찰 및 결론
컴퓨터 성능의 향상, 의학 영상에서 네트워크 기
반의 기술사용과 계속적인 영상 화질 향상 등의 기반
기술들이 발달함에 따라 컴퓨터를 이용한 진단의 관
련하여 많은 연구가 이루어지고 있으며, 일부 영역에
서는 이러한 기술에 대한 상품화가 이루어지고 있는
추세이다. 이러한 방법들은 대부분 완전히 자동화된
컴퓨터 진단 시스템보다는 정보를 의사에게 참고의
견으로 제공하므로 최종 판단을 내리게 하는 컴퓨터
보조 진단의 개념으로 개발되고 있다.
흉부 X-선 영상으로부터 진단을 내리는 것은 어
려운 과정이나, 저 비용으로 촬영이 가능하며 한 영
상에서 다양한 진단 소견을 찾을 수 있는 장점으로
진단 시 흔히 사용되는 영상이다. 특히, 응급 환자의
경우 CT나 MRI 등의 촬영의 경우 촬영 시간이 길어
환자에게 부담된다는 단점이 있어 X-선 영상이 많이
사용어지고 있다. 이로 인하여 오래전부터 이 영상을
컴퓨터로 분석하려는 시도가 많이 이루어졌다. 하지
만 계속적인 영상 화질의 향상과 컴퓨터의 향상에
불구하고 영상의 해상도 및 잡음 등의 성능 개선의
한계로 완전 자동으로 영상을 분석하는 것이 이루어
지지 못하고 있는 실정이다. 본 논문은 이와 같은 점
은 고려하여 흉부 X-선 영상에서 폐 영역을 분할을
시도하였다.
본 논문은 흉부 X-선 영상에서 폐 영역을 분할하
기 위해 영상의 전역적, 지역적 특성을 모두 고려한
영역 분할 방법을 제안하였다. 1차 영역 분할은 능동
형태 모델을 기반으로 폐의 형태를 유지하며 폐 영역
을 분할하였으며, 이때 생성될 수 있는 폐 영역과 다
른 장기간의 잘못된 경계선을 국소 영역 기반 능동
윤곽 모델을 기반의 2차 영역 분할로 개선하였다. 이
러한 분할 방법은 기존의 이루어졌던 연구에서 시도
되지 않은 방법으로 전역적인 특징만을 고려하여 분
할에서 발생 될 수 있는 영역 간의 경계선 오류를
보완할 수 있었다.
폐 영역을 분할한 결과와 수동으로 분할한 결과를
비교한 결과로 1차 영역 분할에서 2차 영역 분할에서
약 0.54%로 정확도의 차이를 보였다. 2차 분할을 수
행하였을 때, 예상과 달리 1차 분할보다 유사도 측면
에서 큰 개선이 나타나지 않았지만, 폐 영역과 다른
영역 간의 경계선 개선이 이루어진 것을 확인하였다.
향후에는 이 유용한 결과를 바탕으로 추가적인 알고
리즘에 대한 연구가 이루어질 경우 정확도를 더욱
향상 시킬 수 있을 것으로 기대한다.
반면 경계선 개선 시 발생되는 오류에 대해서는
향후 보완이 이루어져야 할 것으로 생각된다. 1차 분
할 시 설정하는 랜드마크의 수는 선행 테스트를 통해
가장 적합한 수라고 판단된 15개로 설정하였으며, 랜
드마크의 수가 결과의 변수가 될 수 있는 점에서, 이
를 보완하기 위한 객관적인 연구가 추가 수행되어져
야 한다고 판단된다. 또한, 2차 영역 분할 시 특정
영상에서 쇄골 뼈의 강한 밝기 값으로 인하여 경계선
이 폐 영역의 안쪽으로 분할되는 경우가 나타나며,
2차 영역 분할 이전에 쇄골 뼈 영역을 미리 제거하여
해결 할 수 있을 것이라고 예상된다.
본 논문에서 제안한 방법의 경우 늑골 골절과 같
은 질환에 대한 컴퓨터 보조 진단 시스템에 응용되어
질 수 있을 것이라고 판단된다. 늑골 골절의 경우 빈
번하게 발생되는 질환으로 최근의 임상 연구들에서
보고되어 오고 있는 바와 같이 골절이 합병증 발생과
사망률이 높은 질환으로 유험 인자를 포함한 질환이
라 평가 되고 있어 적절한 치료시기를 놓치는 경우
치명적인 결과를 가져올 뿐만 아니라, 폐 합병증 및
전신적인 합병증이 발생하여 생명에 위협을 줄 수
있다[21-23].
늑골 골절을 자동으로 검출하기 위해서는 정확한
경계로 구분되어진 폐 영역을 분할해야 한다고 판단
된다. 이는 늑골 골절이 X-선 영상에서 늑골이 중첩
되어 보이는 영역인 폐 영역 주변에서 발생되기 때문
이다. 이 영역의 경계를 정확하게 분할한다면, 늑골
골절의 정확성을 높일 수 있을 것이라 예상된다. 더
나아가 폐 영역 내에서의 늑골 골절의 경우 폐 영역
외의 늑골과의 구분이 가능하여 폐 영역 내의 늑골의
특성과 폐 영역 외의 늑골의 특성을 고려한 검출 방
법이 가능할 것이라고 판단된다.
이러한 측면에서 향후에 본 연구의 결과를 기반으
로 다양한 분석을 수행한다면 골절뿐만 아니라 기타
흉부 질환의 보조적 진단에 관한 시스템 구축이 가능
하다고 사료된다.
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